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ФеДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
REGISTRATION CERTIFICATE

№ Ф С З  2012/12683

от 13 а в гу с та  2 01 2  года С р ок действия; не  о гр а н и ч ен .

Настоящее удостоверение выдано
«Н икон  Инструм енте Ю рон  Б.В.», Нидерланды,
Nikon Instrum ents Europe B .V ., Laan van K ronenburg, 2 , 1183AS Amstelveen, the 
Netherlands
и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники) 
М икроскоп  медико-биологический N ikon Eclipse C i (варианты  иснолнения: Eclipse 
Ci-S, Eclipse C i-L , Eclipse C i-E ) с принадлежностями (см. Прилож ение на 10 листах)
производства
«Н икон Корнорейш н», Я пония,
Nikon C orporation , 12-1, Yuraku-cho  1-chome, C hiyoda-ku, Tokyo, Japan

класс потенциального риска 2a О К П  44 3510

соответствую щ ее ко м пл екту  регистрационной д о кум ентац ии

К Р Д  № 26213  о т 3 1 .0 7 .20 12

приказом Росздравнадзора о т 13 а в гус та  2012  года № 7 5 8 -П р /1 2  

разрешено к им порту, продаже и прим енеш 1Ю на территории Российской  
Ф едерации

В рио р у ко в о д и те л я  Ф ед ср ал ь и  
по надзору в сфере зд равоохра Е.А. Тельиова

0 0 0 0 4 3 5  Ш .
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J. Микроскоп медико-биОлогический Nikon Eclipse Ci-S, базовый состав:
‘.' Т. Штатив микроскопа Nikon Eclipse Ci-S.

: 2. Инструкция.
П, Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci-[., базовы11 состав;
1. Штатив микроскопа Nikon Eclipse Ci-L.
2. Инструкция.
1И. Микроскоп медико-биологический Nikon Eclipse Ci-Е, базовый состав;
К Штатив микроскопа Nikon Eclipse Ci-E.

,̂ 2. Инструкция.
- rv, Принадлежности:

^ ' : ' . K C t o j i } S K предметный правосторонний C-SR2S с держателем 2-х препаратов - не более 2 шт.
 ̂ 2, Столик предметный левосторонний C-SL2S с держателем 2-х препаратов - не более 2 iijt.

3. Столик предметный правосторонний C-CSR1S с керамическим покрытием и держателем препарата 
- не более 2 шт.
4. Столик предметный левосторонний C-CSU S с керамическим покрытием и держателем препарата - 
не более 2 шт.
,5. Столик предметный правосторонний C-CSR с керамическим покрытием - не более 2 шт. 
б. Держатель 2-х препаратов C-H2L - не более 2 шт.

Де̂ катвль препарата С-Н1L - не более 2 шт.
' 8. Тубус С-ТВ бинокулярный - не более 2 hit.

9. Тубус С-ТВМ бинокулярный с антигрибков1>1м покрытием - не более 2 шт.
10. Тубус С-ТТ тринокулярный Т -  не более 2 шт.

, И. Тубус C-TF тринокулярный F - не более 2 шт.
• 12. Тубус C-TFM тринокулярный F с антигрибковым покрытием - не более 2 шт.

13. Тубус эргономический С-ТЕ2 бинокулярный - не более 2 пп .
 ̂ 14. Фотовьпсод С-ТЕР2 для эргономического тубуса.
15. Окуляр CFI Юх > не более 4 шт.
16. Окуляр CFI 15х с диоптрической настройкой - не более 4 шт.
17. Окуляр широкопольный CFI UW 10.\ - не более 4 пп.
18. Окуляр CFI 10х М с фотомаской -  не более 2 пп .
19. Окуляр широкопольный CFI UW Юх М с фотомаской -  не болсс 2 ш г.
20. Насадка на окуляр CFWN 1 ОХ - не более 4 шт.
21. Насадка иа окуляр CF1 UW - не более 4 шт.

' 22. Телескоп С-СТ с UW насадкой цснфирующий.
23. Устройство C-ER изменения положения выхох
24. Блок Y-LM дополнительного увеличения.

Врио руководителя Федеральной 
по надзору в сфере здравоохра ней

'v'"».....

Е.А. Тельнова
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАЛЗОРУ В С;ФКРБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE

П Р И Л О Ж Е Н И Е  

К  Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н О М У  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю

A T T A C H M E N T
№ Ф С З  2012/12683

Л ист 2

25. Револьвер объективов шестигнездный C-N - не более 2 шт.
26. Револьвер объективов шестигнездный C-NA со слотом для аналмчатора - не более 2 Ш1.
27. Вставка для револьвера CI-NS - не более 2 lu r.
28. Светофильтр ND2 А, диаметр 45 мм - не более 2 ап.
29. Светофильтр ND4 А, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
30. Светофильтр ND8 А, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
3-1. Светофильтр ND16 А, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
Ẑi CBeTô HflbTpNCBl I, диаметр 45 мм - не более 2 шт.

33. Светофильтр GIF, диаметр 45 мм - не более 2 шт.
З А .  Светофильтр ND3 для CF1 объективов 1 Ох - не более 2 пгг.
35. Держатель CI-FCH кассеты светофнлыров.
36. Конденсор СС N.A.1.40 ахроматическнй/апланагический - не более 2 ш г.
37. Конденсор С-С ахроматический - не более 2 шт.

, 38. Конденсор ахроматический поворотный - не более 2 шт.
39, Конденсор С-С Аббе - не более 2 шт.

■‘. '40. Конденсор С*С ахроматический поворотный - не более 2 шт.
41. Конденсор С-С 2-1 ООх ахроматический со сдвижной линзой - i te более 2 шт.

‘ 42. Конденсор С-С для фазового контраста с турелью - не более 2 шт.
43. Конденсор LWD ахроматический.

, 44. Конденсор для темного поля, иммерсионный.
45. Конденсор для темного поля, сухой.
46. Конденсор CI-C-E моторизованный поворотный.
47. Линза расширительная C-CEL.
48. Объектив CFLAchromat 4х - не более 2 шт.
49. Объектив CFI Achromat 1 Ох - не более 2 шт.
50. Объектив CFI Achromat LWD 20х А - не более 2 шт.
5L Объектив CF1 Achromat 40х - не более 2 шт.
52. Объектив CF1 Achromat LWD 40х С - не более 2 ш г.
53. Объектив CFI Achromat бОх - не более 2 шт.
54. Объектив CFI Achromat 1 ООх Oil - не более 2 шт.
55. Объектив CF1 Achromat ЮОх Oil Iris - не более 2 шт.
56. Объектив CFI Achromat DL 10х РЫ -  не более 2 шт.
57. Объектив CFI Achromat DL 40х РЫ -  не более 2 шт.
58. Объектив CFI Achromat LWD DL 20х Phi -  не более 2 шт.
59. Объектов CFI Achromat DL ЮОХ Oil РНЗ - не более^^;,,
60. Объектив CFI Achromat DL 20х РЫ -  не более * '■' f

' 6i. Объектив CFI Achromat ADL 1 Ox Phi -  не 6o;u

Bf̂ Ho руководителя Федеральной
no надзору в сфере здравоохранени!

13 августа 2012 года

Е.А. Тельнова
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' 98.

Объектив CFI Achromat LWD DL 40х Ph2 -  не более 2 шт 
Объектив CFI Е Plan Achromat 4х - не более 2 шт. 
Объектив CFI Е Plan Achromat 1 Ox - не более 2 шт. 
Объектив CFIЕ Plan Achromat 40х - не более 2 шт. 
Объектив CF1 Е Plan Achromat lOOx Oil - не более 2 шг. 
Объектив CF1 Plan Achromat UW Ix - не более 2 un. 
Объектив CFI Plan Achromat U W 2x - не более 2 urr. 
Объектив CFI Plan Achromat 4x - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Achromat 1 Ox - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Achromat 20x - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Achromat 40x - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Achromat 40x NCG - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Achromat 50x Oil - не более 2 Ш1. 
Объектив CFI Plan Achromat lOOx Oil - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Achromat 1 OOx NCG - не более 2 iirr. 
Объектив CFI Plan Achromat 1 OOx W - не более 2 шт. 

'Объектив CFI Plan Fluor 4x - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Fluor ] Ox - не более 2 шт.
Объекте CFI Иап Fluor 1 Ox W.
Объектив CFI Plan Fluor 20x A - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Fluor 40x - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Fluor 40x Oil - не более 2 iii r.
Объектив CFI Plan Fluor 60x - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Fluor 60x Oil Iris - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Fluor 1 OOx С (Dry) - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Fluor lOOx Oil - не более 2 шт. 
Объектив CFi Plan Fluor 1 OOx Oil Iris - не более 2 шт. 
Объектив CFI Plan Fluor 20x Ml.
Объектив CFI Plan Fluor ADH I OOx H.
Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 20x С - не более 2 im . 
Объектив CFI S Plan Fluor ELWD 40x С - не более 2 ш г. 
Объектив CFI S Plan Fluor ELWD бОх С - не более 2 шт. 
Обмктив CFI S Fluor 4х - не более 2 шт.
Объектив CFI S Fluor 1 Ох - не более 2 шт.
Объектив CFI S Fluor 20х - не более 2 шт.
Объектив CFI S Fluor 40х - не более 2 шт.
Объектив CFI S Fluor 40х Oil - не более 2 шт.

Врио руководителя Федеральной сл; 
по надзору в сфере здравоохранения

13 августа 2012 года

Е .А .  Т е л ь н о в а
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

FHi:)F,RAI SFRVICF OF HIAI TII CARF.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  

К  Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н О М У  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю

A T T A C H M E N T
№ Ф С З  2012/12683

99. Объектив CFI S Fluor ЮОх Oil Iris - не более 2 шт.
100; Объеетив CFI Fluor 20х W,
101. Объектив GFI Fluor 40х W.
102. Объектив CF1 Fluor бОх W.
103. Объектив CF1 Fluor DLL 40х W !>h2.
104. Объектив CF1 Achromat DL lOx А - не более 2 шг,
105. Объектив CF1 Achromat LWD DL 20х Л - не более 2 шт.
106. Объектив CFI Achromat DL 40х А - не более 2 шт.
107. Объектив CF1 Achromat DL iOOx Oil A - не более 2 ип.
108. Объе»егив CFI Achromat DL 20x F - не более 2 шт.

• 109. Объектив CFI Achromat LWD DL 40x С - не более 2 шт.
1 ГО. Объектив CFI Achromat ADL 10х F - не более 2 ип .
111. Объектив CFI Achromat LWD ADL 20х F - не более 2 шт.
112. Объектив CFI Achromat LWD ADL 20х Ph 1 F.
l l i  Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x F - не более 2 шт.
114,Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x Phi F.

J 15. Объектив CFI Achromat LWD ADL 40x С - не более 2 шт.
Объектив CFI Plan Fluor DL 4x A - не более 2 шт.

117. Шъектив CFI Plan Fluor DLlOx F - не более 2 шт.
118. Объектив CFI Super Plan Fluor ELWD ADM 20x С - fie более 2  шт.
119. Объектив CFI Super Plan Fluor ELWD ADM 40x С - не более 2  uir.
120. Объектив CFI Super Plan Fluor ELWD ADL 60x С Pli2- не более 2 шт. 
12L Объектив CFI Plan Fluor DLL lOx - не более 2 шт.
122. Объектив CFI Plan Fluor DLL 20x - не более 2 шт.
123. Объектив CFI Plan Fluor DLL 40x - не более 2 шт.
124. Объектив CFI Plan Fluor DLL lOOx HA - не более 2 шт.
125. Объектив CFI Plan Achromat DL lOx - не более 2 uit.
126. Объектив CFI Plan Achromat DL 20x - не более 2 lu r,
127. Объектив CFI Plan Achromat DL 40x - не более 2 шт.
128. Объектив CFI Plan Achromat DL lOOx HB - не более 2 ни.
129. Объектив CFI Plan Achromat DL lOx Phi - не более 2 шт.
130. Объектив CFI Plan Achromat DL 20x Phi - не более 2 шт.
131. Объектив CFI Plan Achromat DL 40x Ph2 - не более 2 шт.
132., Объектив CFI Plan Achromat DL lOOx Ph3 - не более 2 шт.
133. Объектив CFI Plan Apochromat 2x.
134. Объектив CFI Plan Apochromat X  2x.
135. Объектив CFI Plan Aprachromat 4x.

Врио руководителя Федеральной сл 
00  надзору в сфере здравоохранения

13 августа 2012 года
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

FEDERAL SERVICE OF НЕА1Л Н CARE

П Р И Л О Ж Е Н И Е  

К  Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н О М У  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю

A T T A C H M E N T
№ Ф С З  2012/12683

, US. Объектив CFI Plan Apochromat 4х Lambda.
137. Объектив GFI Plan Apochromat I Ox.
138. Объектив CFI Plan Apochromat lOx Lambda.
139. Объектив CFI Plan Apochromat 20x Lambda.

. 140. Объектив CFI Plan Apochromat 40x C.
141. Объектив CFI Plan Apochromat 40x Lambda.
142. Объектив CFI Plan Apochromat 60x Lambda.
143. Объектив CFI Plan Apochromat \  60x H.
144. Объектив CFI Plan Apochromat lOOx Lalлbda Oil. 

’;14S. Объектив CFI Plan Apochromat DM 20x Ph2.
146. Объектив CFl Plan Apochromat DM 20x Lambda.
147. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Ph2.

-148, Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Lambda.
‘ 149. Объектив CFI Plan Apochromat DM 40x Oil Ph3.
150, Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Lambda.
151. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Oil Ph3.

' 152. Объектив CFI Plan Apochromat DM 60x Oil Lambda. 
153, Объектив CFI Plan Apochromat DM 1 OOx Oil Ph3.
1 $4. Объектив CFI Plan Apochromat X  DM 1 OOx H.

' 155. Объектив CFI Plan APO VC 20x.
156. Объектив CFI Plan Apochromat VC 60x M.
157. Объектив CFI Plan APO VC 60x A WI.
158. Объектив CFI Plan Apochromat VC lOOx H.
159. Объектив CFI Plan Apochromat lOOx NCG Oil.
160. Объектив CFI Apo 40x WI k S .

161. Объектив CFI Apo 60x H A.S.
162. Объектив CFI Plan Apo IR 60x WI.
163. Объектив CFI Apo LWD 40x WI LS.
164. Объектив CFI Achromat N AMC 1 Ox.
165. Объектив CFI Achromat LWD NAMC 40x C.
166. Объектив CFI Achromat LWD NAMC 20x F.
167. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 20x C.
168. Объектив CFI S Plan Fluor ELWD NAMC 40x C.
169. Объектив CFI Apo 40x W NIR.
170. Объектив CFI Apo 60x W NIR.
171. Объектив CFI P Achromat Flat field 4x.
172. Объектив CFI P Achromat Flat field lOx.

Врио руководителя Федеральной с 
по надзору в сфере здравоохранени
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ФРЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В COF.PF' ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

FEDERAL SERVICE OF HEAI.TH CARE

П Р И Л О Ж Е Н И Е  

К  Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н О М У  У Д О С Т О В Е Р Е Н И Ю

A T T A C H M E N T
№ Ф С З  2012/12683

173. Объектив CFI Р Achromat Flat field 20х.
174. Объектив CFI Р Achromat Flat field 40x.
175. Объектив CFI P Achromat Flat field I OOx Oil.
176. О&ьекгив CFI LU Plan Epi P 5x.
177. О&ьектив CFI LU Plan Epi P lOx.
178. Объектив CFI LU Plan Epi P 20x.
179. Объектив CFI LU Plan Epi P 50x.
180. Объектив CFI LU Plan Epi P 1 OOx.
181. Объектив CFI Apochromat TIRF 60X11.
182. Объектив CFI Apochromat TIRF 100X11.
183. Насадка CI'FL эпи-флуоресцентная.
184. ЛинЗа C*FC Epi-FL коллекторная.
185. Устройстао C-FC Epi-FL для центровки осветителя.
186‘. Осветитель эпи-флуоресцентный НМХ-ЗВ.

',Ш. Баек крепления ртутной лампы.
Лшпа ртутнйл C-LHG1 - не более IО шт.

189. Блок питания C-SHG1.
190. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N В-2А - не белое 2 шт.
591. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N В-3 А - не более 2 uir.
192. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N G-2A - не более 2 шт.
193. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N UV-2A - не более 2 шт.
194. Комплект из 3-х флуоресце(ггных фильтров N UV-IА - не более 2 шт.
195. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N V-2A - не более 2 шт.
196. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N BV-2A - не более 2 шг.
197. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI - не более 2 шт.
198. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров FITC - не более 2 iijt.
199. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP-L - не более 2 шт.
200. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP-B - не более 2 шт.
201. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров TR1TC - не более 2 ш г.
202. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров TEXAS RED - не более 2 шт.
203. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N UV-2B - не более 2 шт.
204. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N BV-1А - не более 2 шт.
205. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N В-1 Е - не более 2 Ш1.
206. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров N G-1В - не более 2 шт.
207. Комплсюг из 3-х флуоресцентных фильтров CFP 11Q - не более 2 шт.
208. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров GFP HQ
209. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров YFP I Ай

Лист 6

V... ■

Врио руководителя Федеральной служ^
по надзору в сфере здравоохранения

13 августа 2012 года
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210. Комплект из 3-х флуоресцентных фильфов CFP-LP (Cyan GFP) - не более 2 iut.
211. Комплект из З-Х флуоресцентных фильтров YFP-LP (Yellow (_)1Ф) - не более 2 ш г.
212. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров BFP-LP (Blue GFP) - не более 2 тт.
213. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров СуЗ - ме более 2 тт.
214. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров СуЗ - не более 2 шт.
215. Комплект из 3-х флуоресцентг1ых фильтров SRIC (Surface Reflection Interference Contrast)- не 
более 2 шт.
216. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров Fn'C/Rhodamine - не более 2 тт.
217. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров FITĈ 'exas Red - не более 2 шт.
.218. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI/FITC - не более 2 шт.

.-219. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPI/FITC/Rhodamine - не более 2 шт.
' 220. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров DAPl/FITC/Texas Red - не более 2 тт. 
jv'22b для крепления флуоресцентных фильтров - не более 10 тт.

222-Осветитель эпи-флуоресцен1'ный оптоволоконный Intcnsilight C-FIGFI.
223. Осветитель эпи-флуоресцентный оптоволоконный Intcnsilight C-IIGFIR.
224. Адаптер C-FGF1B HG 100W для I серии и Ti.

■ 22-5. Лампа ртутная C-LHGF1 - не более 10 тт.
226. Кокгроллер C-HGFIE-C.
227. Световод C-F1GFIF15, длина 1500 мм.

' 228. Световод C-FIGF1F30, длина 3000 мм.
,-<229. Лампа галогенная 68 ЗОВт - не более 10 шт.

230. Осветитель эпи-флуоресцентный FIMX.
231. Блок крепления галогенной лампы,
232. Лампа галогенная 12В 1 ООВт - ме болсс 10 шт.
233. Трансформатор UN2.
234. Осветитель ИМХ-4В со встроенным зеркалом.
235. Линза C-FCL.
236. Адаптер ТЕ-АТ для крепления осветигслсй.
237. Блок Y-THS для обучения.
238. Указатель светодиодный Y-THPL LED.
239. Опора Y-THPS.
240. Адаптер TFI-AC2 для блока обучения.
241. Тубус Y-TBM бинокулярный - не более 2 шт.
242. Блок Y-THM для обучения основной.
243. Блок Y-THR-L для обучения.
244. Блок Y-TFIF для обучения. х
245. Тубус промежуточный C-1SA с анализатором̂

Врио руководителя Федеральной а
по надзору в сфере здравоохранени!

13 августа 2012 года
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i. Поляризатор C-SP.
. Светофильтр защитный Ci-IRC IR.
Поляризатор D-DP DIG вращающийся.

‘. Тубус G-IA с анализатором промежуточный.
. Слайду анализатора C-AS.
. Поляризатор С-ТР.
. Лямбда пластина D-LP.
. Револьвер объективов C-NA со слотом для анализатора шесгиг мc•̂ дf̂ ый.
. Анализатор D-DA.
. Объект-маркер красный.
, Объект-маркер фиолетовый - не более 2 шт.
’. Адаптер С-ОА Для объект-маркера.
. Чернила красные для объект-маркера.
. Чернила фиолетовые для объект-маркера - не более 4 фл.
. Смесь иммерсионная, 8мл - не более 20 фл.
. Смесь иммерсионная, 50мл - не более IО фл.
. Смесь иммерсионная, 500мл - не более 10 фл.
. Смесь иммерсионная нефлуоресцирующая, тип NF 50мл - не более 10 фл.
. Чехол пылезащитный H550S.
. Чехол пылезащитный H600L.
. Чехол пылезащитный, тип 117.
. Объект-микрометр тип А.
. Объект-микрометр тип В.
. Окуляр-микрометр - не более 6 ш г.
. Кабель сетевой - не более 10 шт.
. Камера цифровая специализированная серии DS - не более 2 шт.
. Кабель триггерный С-СТС U3/L3 для камеры цифровой - не более 2 ш г.
. Блок управления DS-U3 камерой цифровой специализированной - не более 2 шт. 
. Блок управления DS-L2 камерой цифровой специализированной - не более 2 ш г.
. Адаптер 0.7х C-mount - не более 2 iijt.
. TV тубус Y-T для C-Mount адаптера А - не более 2 шт.
. Адаптер А C-mount TV - не более 2 шт.
. Адаптер VM 2.5х C-mount TV - не более 2 uit.
. Адаптер VM 4х C-mount TV - не более 2 шт.
, Адаптер 0.45х C-mount - не более 2 шт.
. Адаптер О.бх C-mount - не более 2 шт.
. Адаптер C-mount zoom - не более 2 шт.

Врио руководителя Федеральной слу 
по надзору в сфере здравоохранения

13 августа 2012 года

Е.А. Тельнова
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283. Zoom-линза - не более 2 шт.
284. Лцаптер C-mount TV - не более 2 шт.
285. Линза IXI - не более 2 шт.
,2̂ 6. ENG-dQOUfit адаптер О.бх для Т2 тубуса - не более 2 шт.
'287. ENG-mount адаптер 0.45х для Т2 тубуса - не более 2 шт.
288. ENG-mount TV адаптер - не более 2 шт.
289. Электронный ключ - не более 5 ш i.
290. Программное обеспечение для обработки изображений - не более 5 шт:
- NIS-Elements AR - программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, 
.Захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков,
- проведения временных измерений, наложения изображений, сшивки изображений, проведения 
д<̂ |06иволюции, фильтрации изображения, функция расширенного фокуса;
- NIS-'Elements BR - программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, 
захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков, 
проведения временных измерений, наложения изображений, ciuhbkh изображений;
- NIS-Elemehts D - программное обеспечение для управления микроскопом и цифровой камерой, 
захвата изображения, проведения автоматических и ручных измерений, создания Z-стэков, сшивки 
изображений;
- NIS-A SD Deconvolution - программный модуль 3D деконволюции;
■ NFS-A RT Deconvolution - программный модуль 2D деконволюции;
N1S-A 6D • профаммный модуль для проведения 6D экспериментов;
NIS-A 4D - программный модуль для проведения 4D экспериментов;
NIS-U 4D to 6D - программный модуль для апгрейда NIS-I-Icmeiits BR до NLS-RIcments AR;
N1S-A DBASE - программный модуль базы данных;
NIS-A EDF - программный модуль функции расширенного (jioKvca;
NIS-A LCOMP - модуль сравнения изображений;
NIS-A TIMEAS - программный модуль временных измерений;
NIS-A AMEAS - про1'раммный модуль автоматических измерений;
NIS-A OBJ TRACKING - программный модуль отслеживания траекторий движения объектов; 
NIS-A СА FRET - профаммный модуль для проведения экспериментов СЛ FRET;
N1S-A OBJ CLASSFIER - программный моде ль класси(|)икатора;
NIS-D Stage - программный модуль управления предмегным сголиком;
NIS-D Shutter - программный модуль управления заслонкой;
N1S-D XCITE - программный модуль управления эгш-флу £̂ 1̂̂ нтиым осветителем;
N1S4) Z drive - программный модуль управления фу|<(5в^^5^№^приводом;
NIS-AR ML - дополнительная лицензия для NIS-I 
N1S-BR ML - дополнительная лицензия для

Врио руководителя Федеральной cj
по надзору в сфере здравоохраиени!

13 августа 2012 года
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№ Ф С З 2012/12683
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-NIS-D ML - дополнительная лицензия для NIS-Elements D;
NĴ Blcments AR Stand Alone - программное обеспечепне NlS-Elements AR без функций

‘- NJS-LI D to BR ‘ программный модуль для апгрейда NIS-Elements D до NlS-EIements BR;
- NIS-U D to AR - программный модуль для am рейда NIS-Elemcnts D до NlS-Elcments AR;
- NIS-U BR to AR - программный модуль для апгрейда NIS-Hlemciits HR до NlS-lilcmciits AR. 
V. Организация-изготовитель:
- Nanjing Nikon Jiangnan Optical Instrument Co., Ltd., 9, Hengda Road, Nanjing Economic and 
Technological Development Zone, Nanjing 210038, People's Republic of China.

Врио руководителя Федеральной с 
по надзору в сфере здравоохранени

13 августа 2012 года
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